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REFERENCIAS

La siguiente técnica quirurgica contiene lineas generales para
enclavados intramedulares realizados en la tibia con el sistema
Magic Tibia. Sin embargo, el cirujano a cargo de la operacion
adaptara el contenido al paciente, al tipo de fractura y a todos los demas
factores relevantes que puedan influir en el resultado de la cirugia.

Por ello, Futurimplants recomienda encarecidamente la participacion
en talleres y cursos formativos antes de la operacion inicial.
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1. INTRODUCCION

El sistema Magic Tibia utiliza la técnica de focalizacion mas moderna de una tecnologia magnética inalambrica.
Gracias a ello, el uso del intensificador de imagen se mantiene al minimo tedrico para el bloqueo distal evitando
cualquier posible confusion derivada de los cables. La curva de aprendizaje es muy corta e incluso un principiante
en el sistema puede manejarlo de manera efectiva.

1.1 El implante
«P ELCLAVO

Clavo canulado.

1.2 Instrumental

Instrumentos bien organizados que guian al
cirujano a cada paso de la operacion, surgidos

 Blogueo. de la fusion entre la simplicidad y la carga
e Dindmico. minima de radiacion.
e Curvatura Herzog de 10 grados en el lado )
. - . 9 CARACTERISTICAS
proximal y 3 grados de flexion al distal para

e Direccion distal magnética inalambrica, el
rayo no impide obtener una direccion precisa.
R R e Brazo de direccion proximal giratorio en
\ color para una direccion libre de montaje
de los orificios de bloqueo (disponibles en
carbono).

e Dispositivo de direccion distal manual para

facilitar la introduccion.

e CQrificio sagital especial
para aceptar el dispositivo
de direccién manual.

e COrificio distal especial
para fracturas de pilén (a 5
mm de la punta del clavo).
e Acero inoxidable, titanio, titanio anodizado.
e 38-14 mm de diametro, 255-420 mm de
longitud, etapas de 15 mm.

9 TORNILLOS DE BLOQUEO

e 3,8 mm (para clavos de 8 mm de @), 4,8
mm (para clavos de 9-14 mm de Q).

e Aguijeros de bloqueo en 4 planos, 3 piezas
proximales, 4 piezas distales.

una direccion distal libre de intensificador de
imagen

e Guias-mangos con proteccion para la lluvia
radiactiva.

1.3 Indicaciones

e Fracturas abiertas y cerradas.

e Fracturas conminutas.

e Pseudoartrosis (hipertréfica aséptica y
séptica).

e (Osteotomia correctora.

e Fracturas patoldgicas.

e Resecciones tumorales.

e Fracturas simples de la di&fisis (transversal,
oblicuo, espiral).
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2. GAMA DE IMPLANTES

2.1 Clavo de tibia 2.2 Tornillo de bloqueo de 4,8 mm de @

'\

Longitud (mm)
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3. TECNICA QUIRURGICA

3.1 Posicion del paciente

En posicion supina en la mesa quirdrgica
extensible. La extremidad afectada estara
flexionada 90° sobre el apoyo de la rodilla.
Asegurese de que las funciones de la fosa
poplitea no estén bajo presion durante la
operacion.

3.2 Incision

La incision se realizara sobre la tuberosidad de
la tibia en una longitud de 6-9 cm.

3.3 Preparacion del canal intramedular

El punzén abre el canal intramedular. La
insercion del alambre guia requiere el uso del
control del rayo. Asegurese de que la aguja
con oliva esté hacia abajo en el extremo distal
del canal intramedular.

3.4 Determinar la longitud del clavo

Mida la longitud de la parte de la aguja que —— I
queda en el exterior desde la parte proximal . a :
de la Tibia. Calcule la diferencia entre 500mm
y el valor obtenido, el resultado equivale a la
longitud del clavo requerido.

3.5 Montaje del brazo de direccion y del

implante

Gire el brazo proximal en la posicion “B”
mientras presiona el botdn en el brazo. Monte el
clavo en el brazo de direccion en esta posicion
y filelo firmemente con el tormillo de conexion.




3. TECNICA QUIRURGICA

Monte el brazo de direccion distal. Primero
coloque la base en el brazo de direccion
proximal, luego, de acuerdo con la ilustracion,
coloque la rueda azul direccional y el fijador
en los orificios apropiados. El fijador esta
bloqueado por un tornillo de seguridad
en la base. Ajuste el brazo de direccion
distal de acuerdo con la longitud del clavo
seleccionado. El brazo de direccion distal se
adapta al fijador mencionado anteriormente.
El tornillo de fijacion se aprieta siempre con el
destornillador de 3,5 mm.

Antes de la introduccion del clavo, verifique el
ajuste exacto de la longitud del brazo distal.
El protector de partes blandas colocado en
el orificio del brazo de direccion distal estara
por encima del agujero distal sagital del clavo.
Después del control se retira el brazo distal.
Mantenga la posicion de ajuste del brazo para
que la direccion distal se pueda comenzar
desde esta posicion.

Seleccione uno de los sensores de contacto
segun el tamano del clavo (8 6 9-11 6 12-14
mm) y montelo con el dispositivo de direccion
manual.

Inserte el dispositivo de calibrado distal en el
orificio especial del clavo. Coloque el protector
de partes blandas y la guia de broca en el
dispositivo e inserte la broca de 4,2 mm.
En caso de hacerlo correctamente, la guia
llevara a la broca hacia el orificio de bloqueo
adecuado. Después de esta comprobacion,
retire el dispositivo de direccion distal.

Ajuste el tope de la varilla de la aguja sensor
MAGIC de acuerdo con la longitud del clavo.
Lea el valor en la ventana central del tope.
Introduzca la aguja guia en el clavo hasta
el tope para comprobar el ajuste de tope
correcto. Retire la aguja sensor del clavo.




3. TECNICA QUIRURGICA

3.6 Introduccioén del clavo

El clavo se inserta en el canal intramedular

a través del alambre guia de punta de oliva

mientras que el brazo de direccion esta en la

posicion “B”. Realice movimientos rotatorios. Si

la insercion del clavo esta bloqueada, conecte

el martillo deslizante y guie el clavo hasta su _ f o
posicion final dando ligeros golpes. | No lo — —r

fuerce | Si el canal intramedular es demasiado
estrecho, escarielo 1 mm mas largo que el
clavo. Aplique el control del intensificador de
imagen A-P y M-L cuando el clavo pase por la
zona de fractura y en la posicion final. Retire la
aguja guia.

3.7 Montaje v fijacion del brazo de

direccion distal

Coloque el brazo distal, previamente montado,
en el brazo proximal y fijelo.

Cologue la unidad Magic en el brazo distal y
empuije el protector de partes blandas dentado
y marcada con laser en su posicion.

LLa guia debe fijarse a tal altura que no interfiera
con el partes blandas al mover el brazo de
direccion. Si es posible, a la altura de la marca
laser.

3.8 Calibrado magnetico

Encienda la unidad Magic y después de
la calibracion de 30 segundos (cuando
parpadee el LED verde) empuje la varilla de
la fuente de sefnal hacia el clavo hasta el tope
preestablecido. | Evite cualquier movimiento
durante la calibracion!

Los LED amarilos de la unidad Magic
corresponden a la direccion en la que se movera
el brazo distal. La luz verde continua indica que
la guia esta por encima del orificio especial del
clavo. Retire la aguja sensor del clavo. Tras la
extraccion, la unidad se desconecta.




3. TECNICA QUIRURGICA

Sin el movimiento lateral del brazo de direccion,

haga avanzar la guia hacia el hueso; luego /'
levante el brazo para anadir tension a la

estructura y ciérrelo con el tornillo de fijacion.

ATENCION!

iAntes de perforar
retire la varilla del clavo!

3.9 Perforacion con la broca espiral

Perfore la cortical mas cercana a través del
protector de partes blandas con la broca
espiral de 6 mm. Perfore con cuidado. Cuando
la broca pase la cortical y alcance el clavo, deje
de perforar.

3.10 Blogueo distal |

Coloque el dispositivo de direccion manual
en el agujero monocortical del hueso y luego
pinchelo en el agujero especial del clavo. El
movimiento suave del brazo de direccion
proximal facilitara la deteccion del orificio.

Después de laincision en la piel y la preparacion
del canal de trabajo, coloque el protector
de partes blandas y la guia de broca en el
dispositivo de direccion manual; empuijelos
hacia la superficie del hueso. Fije el protector
de partes blandas y realice la perforacion.

9 IMPORTANTE

Para clavos de 8 mm de diametro utilice una
broca negra de 3,2 mm y tornillos de bloqueo
de 3,8 mm para todos los orificios de bloqueo.
Para todos los demas diametros de clavos (9-
14 mm), utilice una broca verde de 4,2 mmy
tornillos de bloqueo de 4,8 mm para todos los
orificios de blogueo.




3. TECNICA QUIRURGICA

3.11 Blogueo distal |l

Retire la guia de broca y mida la longitud a
través del protector de partes blandas, empuije
el medidor hasta la superficie del hueso.
Seleccione el tornillo de blogueo.

Compruebe la longitud del tornillo en la escala
de la varilla de medicion. Introduzca el tornillo
con un destornillador de 3,5 mm.

El otro método utiliza el tope de broca
verde sobre la broca de 4,2 mm de @, justo
por encima de la parte en espiral. Realice
perforaciones a través de la gufa. La longitud
necesaria se puede leer en la escala de la
broca en el lateral del tope de broca que mira
hacia la guia.

3.12 Blogueo distal IlI

Después del primer bloqueo, deje el
dispositivo de direccidon manual en posicion y
repita la perforacion, calibrando la longitud e
insertando el tornillo en el otro orificio.




3. TECNICA QUIRURGICA

3.13 Bloqueo distal IV

Si la fractura es distal periarticular entonces
el tornillo colocado en el agujero “E”
estabiliza la fractura. Para perforar, monte el
dispositivo adicional de direccion manual E
de 30 grados en el sensor de contacto. Para
ello, desenrosque el mango vy retire el brazo
de 90 grados. jEl sensor de contacto debe
permanecer siempre en el clavo durante
el cambio de brazo! Coloque el brazo de
direccion E en el sensor de contacto.

9 IMPORTANTE

Utilice solo el orificio distal del brazo de
direccion E. La perforacion, el calibrado de
longitud vy la insercion del tornillo se realizan
tal y como se describid anteriormente. La
direccion optima del tornillo va de la medial
anterior al lateral posterior. jLa perforacion
desde el lateral anterior a la medial posterior
puede danar los tendones, los nervios o los
vasos sanguineos! Elimine el dispositivo de
direccion manual.

3.14 Bloqueo distal V

Para el bloqueo sagital monte el brazo distal
sobre la guia proximal. En caso optimo, la
rueda direccional coloca el brazo por encima
del agujero.

Perfore a través del protector de partes
blandas y la guia de broca. La perforacion, el
calibrado y la insercion del tornillo se realizaran
segun el método habitual. Tenga en cuenta
que este tornillo solo mantiene la firmeza en la
cortical posterior. Retire el brazo distal.




3. TECNICA QUIRURGICA

3.15 Blogueo proximal

Gire el brazo proximal en la posicion azul.
Coloque el protector de partes blandas vy la
guia de broca en el agujero azul del brazo
de direccion. Empujelo hasta la superficie
del hueso vy fijelo con el boton de fijacion.

El clavo permite la dinamizacion en la fase
posterior de la cicatrizacion oOsea. Para
conseguirlo, realice el bloqueo en el agujero D
de color rojo. Para un bloqueo estatico, utilice
solo el agujero S de color rojo.

Perfore, mida la longitud e inserte el tornillo de
forma habitual. El bloqueo se mantiene con el
agujero estatico amarillo siguiendo los pasos
anteriores.

3.16 Extraccion del brazo de direccion
cerrando el clavo

Después de bloquear, retire el brazo de
direccioén e introduzca una tapa de extremo en
el extremo proximal del clavo.

Para determinar el tamano de la tapa de h-'f":” —p
extremo utilice la escala en el brazo de __""-{\__j'
direccion.

3.17 Extraccion de implantes

Retire primero la tapa de extremo si esta fue
utilizada. Inserte la herramienta de extraccion
de clavos. Saque los tornillos de blogueo.
Conecte el vastago de la maza deslizante y
golpee el clavo hacia afuera del hueso.

=] [E

i \f




4. LISTA DE IMPLANTES

4 1 Clavo de la tibia

Longitud (mm) Acero

o d=8mm | d=9mm | d=10mm . d=11mm d=14mm
"""""" 2055 | 257208255 @ 257209255 | 267210255 & 257211255 = 257212255 | 267213255 | 257214256
"""""" 270 | 257208270 @ 257209270 | 267210270 | 257211270 | 257212270 | 257213270 | 257214270
"""""" 285 | 257208285 | 257200285 | 257210285 | 257211285 | 257212285 | 257213285 @ 257214285
"""""" 300 | 257208300 | 257209300 | 257210300 | 257211300 | 257212300 | 257213300 @ 257214300
"""""" 315 | 257208315 | 257209315 | 257210315 | 257211315 | 257212315 | 257213315 = 257214315
"""""" 330 | 257208330 | 257209330 | 257210330 | 257211330 | 257212330 | 257213330 = 257214330
"""""" 345 | 257208345 = 257200345 = 267210345 @ 257211345 | 257212345 = 257213345 | 257214345
"""""" 360 | 257208360 | 257209360 | 257210360 | 257211360 | 257212360 | 257213360 = 257214360
"""""" 375 | 257208375 | 257200375 | 257210375 | 257211375 | 267212375 | 257213375 | 257214375
"""""" 390 | 257208390 | 257209390 | 267210390 | 257211390 | 257212390 | 257213390 = 257214390
"""""" 405 | 257208405 | 257200405 | 257210405 | 257211405 | 257212405 | 257213405 | 257214405
420 257208420 257209420 257210420 257211420 | 257212420 | 257213420 | 257214420
Longitud (om) Titamio
o d=8mm  d=9mm d=10mm | d=11mm d=12mm d=13mm d=14mm
"""""" 255 | 207208255 | 207209255 | 207210255 @ 207211255 & 207212255 | 207213255 | 207214265
"""""" 270 | 207208270 @ 297209270 | 207210270 | 297211270 | 297212270 | 207213270 | 297214270
"""""" 285 | 207208285 | 297209285 | 207210285 | 207211285 | 207212285 | 207213285 = 207214285
"""""" 300 | 297208300 | 297209300 | 297210300 | 207211300 | 207212300 | 297213300 = 297214300
"""""" 315 | 297208315 | 207209315 | 207210315 | 207211315 | 207212315 | 207213315 = 207214315
"""""" 330 | 297208330 | 297209330 | 207210330 | 207211330 | 207212330 | 207213330 | 207214330
"""""" 345 | 297208345 | 207209345 | 207210345 | 207211345 | 207212345 | 207213345 = 207214345
"""""" 360 | 297208360 | 297209360 | 207210360 | 207211360 | 207212360 | 207213360 = 297214360
"""""" 375 | 297208375 | 297209375 | 207210375 | 207211375 | 207212375 | 207213375 = 207214375
"""""" 390 | 207208390 | 207200390 | 297210390 = 297211390 | 207212390 | 297213390 & 297214390
"""""" 405 | 207208405 | 207200405 | 207210405 & 207211405 | 207212405 | 207213405 | 207214405
"""""" 420 | 207208420 @ 297209420 | 207210420 | 297211420 @ 297212420 | 207213420 | 297214420

270 ¢ 397208270 @ 397209270 397210270 397211270 | 397212270 397213270 397214270
"""""" 285 | 307208285 & 897209285 & 397210285 | 397211285 | 397212285 | 397213285 | 397214285
"""""" 300 307208300 = 897200300 307210300 897211800 = 307212300 = 397213300 = 397214300
"""""" 315 | 307208315 A 897209315 = 897210315 = 397211316 | 397212315 = 897213315 = 397214315
"""""" 330 | 397208330 A 397208330 K 897210330 | 897211330 | 307212330 | 397213330 | 397214330
"""""" 345 | 307208345 A 897209345 = 897210345 = 307211345 | 397212345 = 897213345 = 397214345
"""""" 360 | 307208360 A 897209360 = 897210360 = 397211360 | 397212360 | 897213360 = 397214360
"""""" 375 | 397208375 A 397209875 A 397210875 | 397211375 | 397212375 | 397213375 | 397214375
"""""" 390 | 397208390 & 397209800 & 397210890 | 397211390 | 397212300 | 397213390 | 397214390
"""""" 405 | 397208405 | 307200405 | 397210405 = 397211405 | 397212406 | 397213405 & 397214405
420 307208420 307209420 = 307210420 397211420 | 397212420 | 897213420 | 897214420




4. LISTA DE IMPLANTES

4.2 Tornillo de bloqueo 4,8 mm @ 4.3 Tornillo de bloqueo 3,8 mm @

Longitud Titanio Longitud Titanio
(mm) anodizado (mm) anodizado

4.3 Tapa de extremo

L?:qgr:%]d Acero Titanio ar;l;;:;;;io
0 | 257400001 | 297400001 | 397400001
5 | 257400002 | 297400002 | 397400002
10 | 257400003 | 297400003 | 397400003
15 | 257400004 | 297400004 | 397400004
20 | 257400005 | 297400005 | 397400005
25 | 257400006 | 297400006 | 397400006




5. INSTRUMENTAL

5.1 Instrumental

Brazo de direccion proximal - Tibia

Brazo de direccion distal MAGIC

Dispositivo de direccion distal - Tibia

Extractor

Llave en T (12 mm)

257920009

257920020

257920003

257920004

257930008

257920008




5. INSTRUMENTAL

Varilla de medicién (500 mm)
939999072
[
Impactor/percutor para el clavo intramedular - -
-
939999083
Destornillador para pinza (3,5 mm) — —
| 210700035
Varilla guia con punta de oliva (4/3x900 mm) )
210904004
Varilla guia (2,7 x 900 mm) i
210510032
Medidor de profundidad para e e
tornillos de fijacion (3.8-4.8 mm) | 557930016
Broca espiral con extremo de conexion rapida “ ; =S
(3,2 x 245 mm) | 057920014
Broca espiral con extremo de conexion rapida e — ————
(4,2 x 245 mm) | 257920015

257920019

Tope de broca (3,2 mm; 4,2 mm)

210510232;210510242




c € Telf. Atencion al cliente: +34 965.423+758
futurimplants@grupo-sr.com
0086 www.futurimplants.com




